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1

Konserwacja

Trwatos¢ fotele wypoczynkowego zalezy od sposobu jego uzytkowania, przechowywania,
regularnej konserwaciji, serwisowania i czyszczenia.

1.1

Regularna konserwacja

Ponizej opisano czynnosci konserwacyjne pozwalajace dbac o dobry stan fotela firmy
Vermeiren:

Przed kazdym uzyciem nalezy:
= Sprawdzi¢, czy sruby i kotki blokujace sg odpowiednio przymocowane.
= Sprawdzi¢ stan fotela wypoczynkowego (pod katem czystosci, pekniec,
uszkodzen elementow konstrukcyjnych itp. .) ... i oczysci¢ go. W razie
potrzeby odnéw powloke ochronnag;

Dotyczy tylko foteli wypoczynkowych z kotami:

Sprawdzi¢ kota kierujgce pod katem widocznych uszkodzen i zabrudzen. Jesli to
konieczne, nalezy je wyczysci¢ ze wzgledu na ryzyko ograniczenia funkcjonalnosci
hamulcéw postojowych.

= Nalezy sprawdzi¢ hamulce.

Dotyczy tylko elektrycznych foteli wypoczynkowych:

= Sprawdzi¢ wizualnie stan przewodow zasilajgcych i poprawnos$¢ poditagczenia
zgodnie ze schematem instalacji. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
odtgczy¢ natychmiast przewdd zasilajacy od sieci elektrycznej.

= Sprawdz, pilot lub inne komponenty elektryczne czy dziatajg prawidtowo. W
przypadku wystapienia niezgodnosci prosimy odtgczy¢ przewdd zasilajacy.

Co 8 tygodni: kontrola lub regulacja z
= Sprawdzi¢ ruchome czesci podnozka (sprezyna gazowa - jesli jest w
zestawie)
= Sprawdzi¢ ruchome czesci oparcie (sprezyna gazowa - jesli jest w zestawie)
= Stan siedziska i poduszek oparcia
= Sprawdzi¢ mozliwo$¢ regulacji podtokietnikow

Co 6 miesiecy lub dla kazdego nowego uzytkownika
* Przegladowi generalnemu
= czyszczenie, dezynfekcja

Dotyczy tylko foteli wypoczynkowych z kotami:

= Sprawdzi¢ kota kierujgce / hamulce
Jesli opor toczenia jest za duzy, nalezy wyczysci¢ tozyska két kierujacych.
Jesli nie jest to wystarczajace, nalezy skonsultowac sie ze sprzedawca.

Dla wygody z tytu niniejszej instrukcji obstugi zamieszczono plan konserwaciji.

Naprawa i montaz czesci zapasowych w foteliku moga by¢ przeprowadzane wytacznie przez
wyspecjalizowanego sprzedawce.

Montowane moga by¢ wytagcznie autoryzowane czesci zapasowe firmy Vermeiren.
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1.2 Wysytka | Przechowywanie
Podczas transportu i przechowywania produktu nalezy sie stosowaé do nastepujacych
instrukciji:
e Fotel inwalidzki transportowy powinien by¢ przechowywany wytacznie w suchych
pomieszczeniach (od + +5 °C do + +41 °C).
e Wzgledna wilgotnos¢ powietrza: 30—70%.

e Nalezy zapewni¢ odpowiednie przykrycie lub opakowanie chronigce wozek przed
rdzg i zanieczyszczeniami (np. stong woda, morskim powietrzem, piaskiem, pytem).

e Przechowywac wszystkie wymontowane czesci razem w jednym miejscu (lub w razie
potrzeby oznaczyc¢ je), aby unikng¢ pomieszania z czesciami innych produktow
podczas ponownego montazu.

¢ Przechowywanych elementéw nie wolno obcigzaé¢ (nie umieszczac ciezkich czesci
na foteliku, nie wciska¢ pomiedzy inne obiekty itp.).

Dotyczy tylko elektrycznych foteli wypoczynkowych:

¢ QOdtacz kabel zasilania i ostroznie zwing¢ kabel zasilajacy Bez zataman i umiesci¢ JA
na fotela wypoczynkowego.

¢ Nalezy sprawdzi¢ wewnetrzne przewody pod katem zmiazdzenia i zatamania.

1.3 Pielegnacja
1.3.1 Poduszka siedziska i oparcia

Podczas czyszczenia poduszek nalezy sie stosowac do ponizszych instrukcji:

= Oczys¢ poduszki siedzenie i oparcia szmatka zwilzong goracg woda. Nie moczyé
poduszek siedzenia i oparcia.

= Do usuwania opornych zabrudzen uzywac delikatnych, dostepnych w sprzedazy
detergentéw. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia spowodowane
korzystaniem z nieodpowiednich srodkéw czysto$ci.

= Plamy mozna usung¢ gabkg lub delikatng szczotka.

= Nie nalezy stosowa¢ silnie dziatajgcych ptynéw czyszczacych takich jak
rozpuszczalniki ani uzywac do czyszczenia twardych szczotek lub zaostrzonych
przedmiotéw.

= Nie wolno nigdy czysci¢ urzadzeniami parowymi i/lub cisnieniowymi.

1.3.2 Czesci z tworzyw sztucznych

Wszystkie czesci plastikowe fotelika wypoczynkowego nalezy czysci¢ dostepnymi w
sprzedazy Srodkami czyszczacymi do tworzyw sztucznych. Uzywac wytacznie miekkich
szczotek lub gabek. Nalezy stosowac sie do specjalnych informaciji o produkcie.

Przyktadem czesci z tworzyw sztucznych sa kota.

1.3.3 Powtoka ochronna

Wysoka jako$¢ warstwy wierzchniej zapewnia optymalng ochrone przed korozjg. W
przypadku uszkodzenia warstwy wierzchniej poprzez zadrapanie lub w inny sposéb nalezy
zleci¢ wyspecjalizowanemu sprzedawcy naprawe powierzchni.

Podczas czyszczenia uzywac wytgcznie cieptej wody i zwyktych detergentéw domowych
oraz miekkich szczotek i szmatek. Upewni¢ sie, ze wilgo¢ nie przedostaje sie do wnetrza
rurek.

Poczatkowo czesci cynkowane wymagajg wytacznie przetarcia suchg szmatkg. Oporne
zabrudzenia najlepiej usuwa¢ odpowiednim dostepnym w sprzedazy srodkiem do
czyszczenia czesci cynkowanych.
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1.3.4 Elementy elektroniczne (dotyczy tylko foteli wypoczynkowych
elektrycznych)

Przed czyszczeniem nalezy odtaczy¢ zasilanie.

Oczys¢ czesci elektroniczne suchg szmatka.

Nie wolno czyscic w automatycznych maszynach oraz pod ci$nieniem. Nie nalezy uzywac
zadnych sciernych ani ostro zakonczonych przyrzadéw do polerowania, takich jak druciak
czy szczotka metalowa, gdyz mogg one porysowac powierzchnie czesci elektroniczne. Nie
nalezy uzywacé ptynow, ktére moga przenika¢ w czesci elektroniczne. Nie nalezy uzywaé
srodkéw czyszczacych zawierajgcych benzen, alkohol lub podobne rozpuszczalniki.

1.4 Kontrola

Zwykle zalecane jest dokonanie jednego przegladu rocznie i co najmniej jednego przed
wznowieniem uzytkowania. Wszystkie ponizsze kontrole muszg zostaé przeprowadzone i
udokumentowane przez upowaznione do tego osoby:

e Kontrola czesci ramy pod katem deformacji plastycznej, peknie¢ i zaburzenia
funkcjonowania.

e Kontrola wzrokowa pod katem uszkodzen powierzchni malowanej (zagrozenie
korozjg).

e Przeprowadz kontrole wzrokowg pod katem uszkodzen powtoki poduszek.

o Sprawdz trwatos¢ i stopien dokrecenia wszystkich srub, nakretek i sworzni, a takze
kotkéw blokujacych.

¢ Wzrokowa kontrola czesci z tworzywa sztucznego pod katem pekniec i kruchosci.

e Kontrola dziatania podnézka, oparcia (blokowanie, obcigzenie, odksztatcenie, zuzycie
lub zniszczenie spowodowane obcigzeniem, sprezyny gazowe, dzwignie regulujace) —
jesli jest to mozliwe w twoim fotelu wypoczynkowym.

e Sprawdz stan wizualny oraz dziatanie sprezyn gazowych (w tym dZzwigni regulacyjnej)

— jesli jest to mozliwe w twoim fotelu wypoczynkowym.

Kompletnos$¢ dostarczanego zestawu, dostepnosc instrukcji obstugi.

Dotyczy tylko foteli wypoczynkowych z kotami:
¢ Kontrola dziatania kot (swobodny obrét, wyréwnanie obrotu, luzy osi, blokada két).

Dotyczy tylko foteli wypoczynkowych elektrycznych:

o Wzrokowa kontrola przewdd zasilajacy (EPR lub podobny).

e Stan przewodu pradowy (szczegodlnie pod katem: zmiazdzenia, przetarcia, przeciec,
widocznej izolacji wewnetrznych przewodow, widocznych zytek metalowych, zataman,
zgrubien, odbarwien zewnetrznej ostony, miejsc wykruszonych).

o Przewdd zasilajacy oraz pozostate przewody elektryczne muszg by¢ poprowadzone w
taki sposéb, by w zadnym wypadku nie doszto do ich $cinania, miazdzenia oraz
powstawania innych mechanicznych naprezen.

Intensywna i/lub czesta eksploatacja (w trakcie codziennego uzytku lub podczas jazdy po
trudnym terenie) zwieksza czestotliwos¢ przeprowadzania przegladéw pod katem zuzycia
czesci - okres miedzyprzegladowy nie powinien trwa¢ dtuzej niz pét roku.

Serwisowanie wolno zatwierdzi¢ w planie konserwacji wytacznie, jesli kontrola objeta co
najmniej wszystkie z powyzszych czynnosci.

Jezeli sprzedawca nie jest w stanie wykona¢ wymaganych ustug, nalezy skontaktowac sie z
producentem. Z przyjemnoscig skierujemy Panstwa do autoryzowanego
wyspecjalizowanego sprzedawcy w danym rejonie.
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1.5 Rozwiazywanie problemow (dotyczy tylko elektryczne fotele
wypoczynkowe)

W razie wystapienia problemoéw nalezy skorzystaé z ponizszej listy.
Problem Przyczyna problemu

Wysokie naprezenia na silnik, blokujacy | ¢  Brak miejsca na prawidtowa prace fotela do pozyciji

mechanizm unoszenia. maksymainej.
Fotel nie dziata (brak zasilania). e Przewdd zasilajgcy nie jest podtaczony do gniazdka.
Przewody sg uszkodzone (kabel zasilajacy, ...) lub przewdd jest
ztamany.
e Nie wszystkie elementy elektryczne sg podiaczone (silnik, pilot,
zasilanie).

e Bezpiecznik termiczny z powodu przegrzania odiaczyt zasilanie.
Odtacz kabel zasilajgcy na 20 - 30 minut. Sprébuj ponownie,
jesli nadal nie dziata skontaktuj sie ze sprzedawca.

1.6 Dezynfekcja

/A OSTRZEZENIE: Produkty niebezpieczne - srodki dezynfekujace moze stosowaé
wytacznie upowazniony do tego personel.

A OSTRZEZENIE: Produkty niebezpieczne, zmiany lub podraznienia skérne —
srodki dezynfekujagce moga podrazni¢ skére, nalezy wiec nosi¢ odpowiednia
odziez ochronna. W tym celu nalezy takze zapoznac¢ sie z informacjami na temat
stosowanych roztworoéw.

Wszystkie elementy fotel wypoczynkowego mozna wyczys$ci¢ srodkiem dezynfekujacym.

Wszystkie czynnosci dezynfekcji urzadzen rehabilitacyjnych i ich czesci lub innych czesci
akcesoridw muszg zosta¢ udokumentowane w raporcie z dezynfekciji, ktéry poza dotaczong
dokumentacjg produktu powinien zawiera¢ co najmniej nastepujace informacje:

Data Powdd Specyfikacja Substancja i Podpis
przeprowadzenia stezenie
dezynfekcji

Tabela 1: Przyktadowy raport z dezynfekcji

Skroty stosowane w kolumnie 2 (powod):

V = Podejrzenie zakazenia IF = Przypadek zakazeniaW = Powtorzeniel = Kontrola

Czysty arkusz raportu z dezynfekcji mozna znalez¢ w § 6.

Zalecamy $rodki dezynfekujgce do szorowania (na podstawie listy Instytutu Roberta Kocha —
RKI) wymienione w tabeli ponizej. Obecny stan srodkéw dezynfekujgcych przedstawionych
na liscie RKI mozna uzyska¢ w Instytucie Roberta Kocha (strona gtéwna: www.rki.de).
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Substancja Nazwa produktu Dezynfekcja|Dezynfekcja |Dezynfekcja wydzielin Obszar Producent lub
aktywna w praniu powierzchni |1 czesé plwocin lub stolca + 2 czesci [skutecznosci (dostawca
(dezynfekcja |rozcienczonego roztworu lub 1 czesé
przez moczu + 1 czes$¢ rozcienczonego
szorowanie/ |roztworu
mycie) Plwocina Stolec Mocz
§ § g g g
§ | 8|8 | E|8 |88 | 88, |.¢2
5|25 | o5 85 |c6|°%|C6|o%|55|2%
2|38|ee| 838|286 |88
% |godz.| % godz % |godz.| % |godz.[ % |godz.
Fenol lub pochodne| Amocid 1 12 5 6 5 4 5 6 5 2 A Lysoform
fenolu Gevisol 05| 12 5 4 5 4 5 6 5 2 A Schiilke & Mayr
Helipur 6 4 6 4 6 6 6 2 A B. Braun
m-tolilowy roztwér 1 12 5 4 A
mydta (DAB 6)
Fenol 1 12 3 2 A
Chlor, organiczne |Chloramina T DAB 9 1,5 12 2,5 2 5 4 A'B
lub nieorganiczne |Clorina 15| 12 | 25 2 5 4 A'B Lysoform
substancje Trichlorol 2 |12 3 2 6 | 4 A'B Lysoform
zawierajace
aktywny chlor
Mieszanki Apesin AP100 4 4 AB Tana
PROFESSIONAL
Dismozon pur’ 4 1 AB Bode Chemie
Perform” 3 4 AB Schiilke & Mayr
Wofesteril® 2 4 AB Kesla Pharma
Formaldehyd Aldasan 2000 4 4 AB Lysoform
ilub inne aldehydy |Antifect FD 10 3 4 AB Schiilke & Mayr
lub pochodne Antiseptica surface 3 6 AB Antiseptica
disinfection 7
Apesin AP30 5 4 A Tana
PROFESSIONAL
Bacillocid special 6 4 AB Bode Chemie
Buraton 10F & 4 AB Schiilke & Mayr
Desomed A 2000 3 6 AB Desomed
Hospital disinfectant 8 6 AB Dreiturm
cleaner
Desomed Perfekt 7 4 AB* Desomed
Roztwér 15| 12 3 4 AB
formaldehydu (DAB
10), (formalina)
Incidin Perfekt 1 12 3 4 AB Ecolab
Incidin Plus 8 6 A Ecolab
Kohrsolin 2 12 3 4 AB Bode Chemie
Lysoform 4 12 5 6 AB Lysoform
Lysoformin 3 12 5 6 AB Lysoform
Lysoformin 2000 4 6 AB Lysoform
Melsept 2 12 4 6 AB B. Braun
Melsitt 4 12 10 4 AB B. Braun
Minutil 2 12 6 4 AB Ecolab
Multidor 3 6 AB Ecolab
Nascosept 5 4 AB Dr. Nisken
Chemie
Optisept 7 4 AB* Dr. Schumacher
Pursept-FD 7 4 AB* Merz
Ultrasol F 3 12 5 4 AB Fresenius Kabi
Melsitt 4 12 10 4 AB B. Braun
Minutil 2 12 6 4 AB Ecolab
Multidor 3 6 AB Ecolab
Nascosept 5 4 AB Dr. Niisken
Chemie
Optisept 7 4 AB* Dr. Schumacher
Pursept-FD 7 4 AB* Merz
Ultrasol F 3 12 5 4 AB Fresenius Kabi
Surfaktanty Tensodur 103 2 12 A MFH
amfoteryczne Marienfelde
(amfotenzyd)
Lye Mleko wapienne® 20| 6 A’B

1 Nieskuteczny przeciwko pratkom w przypadku dezynfekcji serwisowej, szczegodlnie w obecnosci krwi.
2 Nie nadaje sie do dezynfekcji powierzchni zabrudzonych krwig lub powierzchni porowatych (np. surowego drewna).
3 Bezuzyteczny w przypadku gruzlicy; przygotowanie mleka wapiennego: 1 czes¢ rozpuszczonego wapna (wodorotlenek wapniowy) + 3 czesci wody.
* Sprawdzona skuteczno$¢é przeciwko wirusom zgodnie z metodami kontroli RKI (Federal Health Reporting 38 (1995) 242).
A: Wiasciwy do zabijania bakterii wegetatywnych, w tym pratkéw, a takze grzybow, wraz z zarodnikami grzybow.

B: Odpowiedni do unieszkodliwiania wiruséw.

sprzedawca, ktéry z checig udzieli odpowiedzi.

Tabela 2: Srodki do dezynfekcji
W razie pytan zwigzanych z dezynfekcja nalezy skontaktowac sie z wyspecjalizowanym
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2 Gwarancja

Wycinek z ,0gélnych warunkéw prowadzenia dziatalnosci”:

()

5. Warunki gwarancji mogg sie rézni¢ w zaleznosci od kraju. Popros wykwalifikowanego
sprzedawce o informacje o okresie trwania gwarancji.

(..)

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych na skutek dokonywania zmian
strukturalnych produktu, niewystarczajgcej konserwacji, niewtasciwego uzytkowania lub
przechowywania lub korzystania z nieoryginalnych czesci. Gwarancja nie obejmuje rowniez
czesci lub czesci ruchomych podlegajacych naturalnemu zuzyciu.

(..)

3 Utylizacja
ﬁ: Podczas utylizacji produkt nalezy przestrzegac lokalnych przepiséw prawa i

skontaktowac sie z lokalnym centrum sktadowania odpadow lub zwrdci¢ produkt
wyspecjalizowanemu sprzedawcy, ktéry po poddaniu wézka procedurze
czyszczacej moze odestac go do producenta, ktéry z kolei podda produkt
odpowiedniej utylizacji i recyklingowi, rozktadajac go na materiaty sktadowe.

Materiaty pakunkowe mozna oddac¢ do centrum utylizacji i recyklingu lub
wyspecjalizowanemu sprzedawcy.

Dotyczy tylko elektrycznych foteli wypoczynkowych:

Producent ponosi odpowiedzialno$¢ za odbidr i recykling produkt, a takze powinien spetniac
wymogi dyrektywy europejskiej 2002/96/EC w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego.

4 Deklaracja zgodnosci

Dotyczy manualnych foteli wypoczynkowych:
Producent lub jego upowazniony przedstawiciel:
N.V. VERMEIREN N.V
Adres:

Wermeirenplein 1/15
2920 Kalmthout

Belgia

deklaruje na wtasng odpowiedzialnosc, ze wyroby medyczne ze znakiem CE:

Produktu: Pionizator

Produktu (GMDN): Pionizator (GMDN 46146)

FAGG numer rejestracyjny: BE/CAO01/11/2-02965-04-CLI

Marka: Vermeiren

Typ Alesia, Normandie, Normandie XXL, Normandie 2F,

Languedoc, Provence

S3 sklasyfikowane jako klasa I, zgodnie z MDD 93/42/EEC zalaczniku IX, zasady 1
i wykonane s3 w petnej zgodnosci z nastepujacymi dyrektywami europejskimi:
Dyrektywa o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC

W tym najnowsze zmiany oraz z prawem krajowym, ktéry organizuje te
wytyczne.

oraz spetnia wymagania zasadnicze okreslone w:
Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010

QOraz zgodne s3 z odpowiednimi zharmonizowanymi normami europejskimi:
PN-EN 12182:2012
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Dotyczy elektrycznych foteli wypoczynkowych:

Froducent lub jego upowazniony przedstawiciel:
N.V.VERMEIREN N.WV

Adres:

Vermeirenplein 1/15

2920 Kalmthout

Belgia

deklaruje na wlasng odpowiedzialnosé, Zze wyroby medyczne ze znakiem CE:

Produktu: Fotel wypoczynkowego
Marka: Vermeiren
Typ: Normandie E

53 sklasyfikowane jako klasa |, zgodnie z MDD 93/42/EEC zataczniku IX, zasady
12

i wykonane sa w pethej zgodnosci z nastepujacymi dyrektywami europejskimi:
Dyrektywa o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC

W tym najnowsze zmiany oraz z prawem Krajowym, Ktory organizuje te
wytyczne.

oraz spetnhia wymagania zasadnicze okreslone w:
Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010

Oraz zgodne s3 z odpowiednimi zharmonizowanymi normami europejskimi:
PN-EN 12182:2012

Strona 8



)

5 Plan konserwacji

Data Konserwacja Uwagi Podpis

1/1/2016 Smarowanie i 0goiny serwis |brak

6 Raport z dezynfekciji

Data Powéd Specyfikacja Substancjaii Podpis

przeprowadzenia stezenie
dezynfekcji

Skroty stosowane w kolumnie 2 (powod):

V = Podejrzenie zakazenia IF = Przypadek zakazeniaW = Powtorzeniel = Kontrola
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SERVICE

Z fotel wypoczynkowy byt serwisowany:

Dealerzy pieczg¢:

Data:

Dealerzy pieczec¢:

Data:

Dealerzy pieczgé:

Data:

Dealerzy pieczg¢:

Data:

Dealerzy piecze¢:

Data:

Dealerzy piecze¢:

Data:

Dealerzy pieczg¢:

Data:

Dealerzy pieczg¢:

Data:

Dealerzy pieczg¢:

Data:

Dealerzy pieczgé:

Data:

e Po dodatkowe informacje techniczne oraz liste czesci zamiennych prosze sie kontaktowaé z
naszym wyspecjalizowanymi dystrybutorami w poblizu miejsca zamieszkania. Wiecej informaciji
na naszej stronie www.vermeiren.pl.












Belgia
N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1/15
B-2920 Kalmthout

Tel: +32(0)3 620 20 20
Fax: +32(0)3 666 48 94
website: www.vermeiren.be
e-mail: info@vermeiren.be

Francja
Vermeiren France S.A.

Z.1., 5, Rue d’'Ennevelin
F-59710 Avelin

Tel: +33(0)3 28 55 07 98
Fax: +33(0)3 20 90 28 89
website: www.vermeiren.fr
e-mail: info@vermeiren.fr

Witochy

Vermeiren ltalia

Viale delle Industrie 5
[-20020 Arese Ml

Tel: +39 02 99 77 07

Fax: +39 02 93 58 56 17
website: www.vermeiren.it
e-mail: info@vermeiren.it

Niemcy

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstralle 12 a
D-40472 Diisseldorf

Tel: +49(0)211 94 27 90
Fax: +49(0)211 65 36 00
website: www.vermeiren.de
e-mail: info@vermeiren.de

Austria
Vermeiren Austria GmbH

Schérdinger Strasse 4
A-4061 Pasching

Tel: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90
website: www.vermeiren.at
e-mail: info@vermeiren.at

Szwajcaria
Vermeiren Suisse S.A.

Hihnerhubelstrale 59
CH-3123 Belp

Tel: +41(0)31 818 40 95
Fax: +41(0)31 818 40 98
website: www.vermeiren.ch
e-mail: info@vermeiren.ch

Polska Hiszpania / Portugalia
Vermeiren Polska Sp. z 0.0 Vermeiren Iberica, S.L.

ul. taczna 1 Carratera de Cartella, Km 0,5
PL-55-100 Trzebnica Sant Gregori Parc Industrial Edifici A

Tel: +48(0)71 387 42 00
Fax: +48(0)71 387 05 74
website: www.vermeiren.pl
e-mail: info@vermeiren.pl

Czechy
Vermeiren CR S.R.O.

Nadrazni 132

702 00 Ostrava 1

Tel: +420 596 133 923
Fax: +420 596 121 976
website: www.vermeiren.cz
e-mail: info@vermeiren.cz

17150 Sant Gregori (Girona)
Tel: +34 972 42 84 33

Fax: +34 972 40 50 54
website: www.vermeiren.es
e-mail: info@vermeiren.es
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